















Ein 63-jähriger Patient mit bekannter 
arterieller Hypertonie, Diabetes melli-
tus Typ 2 und peripherer arterieller Ver-
schlusskrankheit stellte sich wegen aku-
ter Dyspnoe auf der Notfallstation vor. 
Kurz danach erlitt er einen Herz-Kreis-
lauf-Stillstand, konnte jedoch erfolgreich 
reanimiert werden. Das Elektrokardio-
gramm (EKG) zeigte Zeichen eines Myo-
kardinfarkts, die Echokardiographie eine 
gestörte Kontraktion der Herzwand so-
wie eine verminderte linksventrikuläre 
Auswurffraktion von 40%. Die perkuta-
ne koronare Intervention (PTCA) zeigte 
eine diffuse Koronarsklerose aller 3 Koro-
nararterienäste mit einer relevanten Ste-
nose im zentralen Abschnitt der rechten 
Koronararterie (RCA). Darauf wurden 
4 Metallstents (PRO-Kinetic, Biotronik 
SE & Co. KG, Berlin) in die RCA einge-
setzt, welche stark verkalkt und starr war, 
was die Intervention erschwerte.
Der Patient entwickelte im Verlauf 
einen schweren hypoxischen Hirnscha-
den sowie eine Aspirationspneumonie 
und verstarb 22 Tage nach Krankenhaus-
aufnahme.
Pathologischer Befund
In der Autopsie fanden sich ein ausge-
dehnter subakuter Myokardinfarkt des 
linken Ventrikels sowie kleinere subaku-
te Infarktareale im Bereich des rechten 
Ventrikels. Alle 4 Stents in der RCA wa-
ren durchgängig.
Die Lungen zeigten eine akute Bron-
chopneumonie und das Hirngewebe Zei-
chen eines hypoxischen Schadens.
In zahlreichen kleinen intramyo-
kardialen Arterien des linken Ventrikels 
konnte amorphes Material umgeben von 
einer Fremdkörperreaktion mit histiozy-
tären Riesenzellen nachgewiesen werden. 
Das Fremdmaterial färbte sich in der Hä-
matoxilin-Eosin-Färbung schwach ba-
sophil und war nicht doppelbrechend 
(. Abb. 1). Das umgebende Myokard 
wies keine Zeichen einer Nekrose oder 
eines ischämischen Schadens auf.
Fallbericht 2
Anamnese
Ein 66-jähriger Patient mit bekannter ar-
terieller Hypertonie, Diabetes mellitus 
Typ 2 und koronarer Herzkrankheit mit 
bereits anamnestisch erfolgter aortokoro-
narer Bypassoperation erlitt einen Herz-
Kreislauf-Stillstand und wurde nach er-
folgreicher Reanimation in die Notfall-
station eingeliefert. Die PTCA zeigte eine 
subtotale Hauptstammstenose der linken 
Koronararterie (LCA) sowie eine schwe-
re Stenose des Ramus interventricularis 
anterior (RIVA) und des Ramus circum-
flexus (RCX) der LCA. Entsprechend 
wurde je ein Metallstent (PRO-Kinetic, 
Biotronik SE & Co. KG, Berlin) in den 
Hauptstamm der LCA sowie in die RCX 











der ausgeprägten Verkalkung der Koro-
nararterien erschwert.
Zwei Tage später musste eine erneu-
te PTCA mit einer Ballondilatation der 
eingesetzten Stents durchgeführt werden. 
Weitere 4 Tage später wurden 4 Stents in 
die RCA eingesetzt.
Im Verlauf entwickelte der Patient ein 
Multiorganversagen und starb trotz inten-
siver medizinischer Therapie 8 Tage nach 
Krankenhausaufnahme.
Pathologischer Befund
In der Autopsie fanden sich subakute In-
farktareale in beiden Papillarmuskeln so-
wie im Myokard des linken Ventrikels. 
Einer der in die RCA eingesetzten Stents 
enthielt einen stenosierenden Thrombus. 
Alle übrigen Stents waren offen. Die Or-
gane wiesen Zeichen eines linksventri-
kulären Herzversagens mit Schockzei-
chen der Nieren und ausgeprägter Stau-
ung sowie Ödem der Lungen auf. Im Ge-
hirn fand sich eine subakute ischämische 
Enzephalopathie.
Im Myokard des linken Ventrikels ent-
hielten mehrere kleine Arterien das selbe 
Material mit umgebender Fremdkörper-
reaktion, wie unter Fallbericht  beschrie-
ben (. Abb. 2).
Diskussion
Die hydrophile Katheterbeschichtung des 
ChoICE®-PT-Führungsdrahtes, der für 
die PTCA verwendet worden war, konn-
te als Quelle des embolisierten Fremdma-
terials identifiziert werden. Der Dünn-
schliffschnitt des distalen, hydrophil be-
schichteten Drahtes zeigte einen dün-
nen, basophilen Rand auf der  Oberfläche 
der Beschichtung, welcher morpholo-
gisch mit dem in den intramyokardia-
len  Arterien gefundenen Fremdmaterial 
identisch war (. Abb. 3). Man muss an-
nehmen, dass die äußerste Schicht der 
 hydrophilen Beschichtung während der 
Manipulation des Führungsdrahtes in den 
verkalkten Koronararterien abgestreift 
wurde und anschließend in kleine intra-
myokardiale Arterienäste embolisierte. 
Die embolischen Gefäßverschlüsse hat-
ten bei unseren Patienten keine Myokard-
ischämien verursacht und damit nicht di-
rekt zum Tod beigetragen.
Embolisation von Kathetermaterial
Die Embolisation von hydrophiler Ka-
theterbeschichtung wurde erstmals durch 
Barnwell et al. [2] nach invasiven neuro-
logischen Interventionen beschrieben. In 
4 Fällen ließ sich basophiles, amorphes, 
filamentöses Fremdmaterial in kleinen 
Hirngefäßen nachweisen, welches mor-
phologisch mit der Beschichtung des ver-
wendeten Mikrokatheters identisch war.
Fealey et al. [4] berichteten von 3 Pa-
tienten mit Komplikationen, welche auf 
Polymerbeschichtungen von medizini-
schen Instrumenten zurückzuführen wa-
ren. Bei 2 der Patienten war eine PTCA 
mit hydrophil beschichteten vaskulä-
ren Insertionshüllen über die A. radia-
lis durchgeführt worden. Beide Patien-
ten entwickelten innerhalb von 2 Wochen 
an der arteriellen Zugangsstelle schmerz-
hafte Läsionen, in welchen sich bioptisch 
im Bereich der Adventitia ein blaugraues, 
amorphes Fremdmaterial mit umgeben-
der Fremdkörperreaktion fand.  Dieses 
Material war histologisch mit der hydro-
philen Beschichtung der vaskulären Inser-
tionshüllen identisch.
Allan et al. [] beschreiben die Emboli-















tung in die Lungengefäße nach Insertion 
eines zentralvenösen Katheters.
Mehta et al. [5] berichten von 9 Patien-
ten, bei denen es nach Verwendung von 
hydrophil beschichteten medizinischen 
Geräten bei intravaskulären Eingriffen zu 
einer Embolisation von Fremdmaterial 
kam. Dieses wurde im Hirn, in den Lun-
gen sowie in einem Fall in Fußweichtei-
len eines Patienten gefunden und zeigte in 
78% der Fälle eine  benachbarte Fremdkör-
perreaktion mit histiozytären Riesenzel-
len. Die klinischen Symptome  variierten 
von asymptomatisch bis zu Lungeninfark-
ten, Schlaganfall und Gangrän aufgrund 
der Fremdkörperembolisation mit direk-
ter Todesfolge in 2 Fällen. Die in der Pu-
blikation von Mehta et al. [5] dargestell-
ten Fotos zeigen ein morphologisch iden-
tisches Bild zu dem in unseren beiden Au-
topsiefällen gefundenen Fremdmaterial.
Eine erst kürzlich erschienene Publi-
kation von El-Najjar et al. [3] beschreibt 
ebenfalls intramyokardiale Polymerem-
boli verbunden mit einer Fremdkörper-
reaktion nach Koronarangiographie. Die 
Autoren weisen darauf hin, dass die Em-
boli trotz fehlender Ischämiezeichen des 
Myokards zu einer gewissen Beeinträch-
tigung der Durchblutung geführt haben 
könnten.


















































Embolisation von Führungs- 




















Embolization of hydrophilic 
guide wire coating
Abstract
The number of interventional cardiovascu-
lar procedures has been rising steadily. Such 
procedures include the intravascular inser-
tion of catheters and guide wires. These de-
vices consist of a metallic core and coil that 
may be covered by hydrophilic coating to 
ease crossability and control for challenging 
lesions. We report two cases where insertion 
of a ChoICE® PT guide wire into the coronary 
artery led to embolization of the hydrophilic 
coating material with occlusion of small intra-
myocardial arteries.
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